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Re´sume´ :
Nous proposons d’utiliser un nouveau syste`me d’imagerie interfe´rome´trique a` lumie`re polarise´e, base´
sur un prisme bire´fringent contenant un gradient d’indice de re´fraction, pour mesurer le champ de
rotation d’une surface. Ce syste`me est ensuite utilise´ en association avec un microscope acoustique a`
pointe vibrante (SMM : Scanning Microdeformation Microscope) pour mesurer le champ de rotation
de la surface, a` proximite´ de la pointe du microscope. Le champ ainsi de´termine´ est utilise´ dans le but
de de´coupler les constantes e´lastiques issues des mesures faites avec le SMM.
Abstract :
We propose to use a new interferometric imaging device with polarized light, based on a birefringent
prism with a refractive index gradient, for rotation field measurement. This device is then associated
with a scanning probe microscope (SMM : Scanning Microdeformation Microscope) to measure the
surface rotation field around the microscope’s probe. Then, we can use this full-field measurement to
decouple the elastic constants in the SMM’s measurements
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1 Introduction
La miniaturisation des dispositifs et le de´veloppement des microsyste`mes e´lectrome´caniques (MEMS)
ont fait de la connaissance des proprie´te´s me´caniques des mate´riaux a` l’e´chelle locale un enjeu majeur
en sciences de l’inge´nieur. Les mate´riaux en couches minces ayant des proprie´te´s qui peuvent varier
un peu selon la me´thode utilise´e pour les de´poser, il est important de pouvoir relier proce´de´s de fabri-
cation et proprie´te´s du mate´riau. L’apparition des microscopes a` sonde locale a permis de de´velopper
conside´rablement la caracte´risation a` l’e´chelle locale et c’est ainsi que le microscope acoustique a`
pointe vibrante ou scanning microdeformation microscope (SMM) a e´te´ de´veloppe´ au sein de l’institut
FEMTO-ST. Il permet de mesurer de fac¸on non destructive les proprie´te´s e´lastiques dynamiques des
mate´riaux a` l’e´chelle microscopique. Cependant ce dispositif ne permet pas de de´coupler les constantes
e´lastiques de manie`re fiable. C’est pourquoi un syste`me d’imagerie interfe´rome´trique a` lumie`re pola-
rise´e a e´te´ de´veloppe´ afin de lui eˆtre associe´ et ainsi pouvoir mesurer le champ de rotation autour
de la pointe du SMM. L’apport d’informations issues de cette mesure doit permettre un de´couplage
beaucoup plus fiable des constantes e´lastiques.
2 Scanning microdeformation microscope
Le microscope acoustique a` pointe vibrante ou scanning microdeformation microscope (SMM), de´veloppe´
a` l’Institut FEMTO-ST a` partir de 1992 [1], est un instrument comple´mentaire aux microscopes a` force
dynamique qui permet une re´solution microscopique (0,1 a` 1µm). Il utilise un capteur vibrant (Fig.
1) dont l’interaction e´lastique avec l’e´chantillon conditionne sa re´sonance et permet d’estimer les pro-
prie´te´s e´lastiques locales de la surface.
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2.1 Principe du SMM
L’e´le´ment majeur du SMM est son capteur vibrant. Il se compose d’un microlevier en silicium (typi-
quement : e´paisseur ∼ 150 µm, largeur ∼ 400 µm et longueur ∼ 6 mm) a` l’extre´mite´ duquel est colle´
une pointe en saphir avec un rayon de courbure en bout de quelques dizaines de µm. Le microlevier
est mis en vibration par un actionneur pie´zoe´lectrique avec une fre´quence de l’ordre de la dizaine de
kHz.






Fig. 1 – Sche´ma du capteur vibrant.
Nous nous inte´ressons donc a` la fre´quence de re´sonance d’un mode de flexion du microlevier, celle-ci
de´pendant de son mate´riau et de sa ge´ome´trie mais aussi des conditions aux limites a` chaque extre´mite´.
Le contact ou non de la pointe avec l’e´chantillon et le mate´riau de ce dernier perturbe donc la vibration
du microlevier. Sa fre´quence de re´sonance et sa phase s’en trouvent modifie´es. C’est en observant cette
modification que l’on peut remonter aux proprie´te´s e´lastiques locales de la surface. Les figures 2.a et
2.b illustrent cette modification : la premie`re montre l’amplitude des vibrations du microlevier quand
la pointe n’est pas en contact avec l’e´chantillon et la seconde montre la meˆme chose mais lorsque la
pointe est en contact avec un e´chantillon de SU8 (20 µm d’e´paisseur). En comparant ces images on
remarque bien le de´calage de la position des diffe´rents pics de re´sonance.
(a) Microlevier libre (b) Microlevier en contact
avec un e´chantillon (20 µm
d’e´paisseur de SU8 sur un wa-
fer en silicium)
Fig. 2 – Amplitude de vibration du microlevier en fonction de la fre´quence d’excitation [2].
2.2 Mode`le du SMM
Le mode`le complet du microlevier du SMM [3] se compose d’un ensemble de masses et de ressorts
(Fig. 3). Le microlevier est conside´re´ comme une poutre de raideur KC interagissant avec l’e´chantillon
par le biais de deux ressorts de raideurs normale KN et tangentielle KT . De l’autre bout, l’effet du
transducteur pie´zoe´lectrique bimorphe est mode´lise´ par un ressort de raideur KP et de masse mP .
L’interaction normale pointe-e´chantillon est relie´e aux proprie´te´s me´caniques de l’e´chantillon par la
the´orie de Hertz
KN = (6RE∗2∆F )1/3 = 2E∗a (1)







ou` a est le rayon de contact, R le rayon de la pointe, E∗ le module de Young re´duit de l’ensemble
pointe-e´chantillon (EP , νP et ES , νS sont respectivement le module de Young et le coefficient de
Poisson de la pointe et de l’e´chantillon) et ∆F la force statique applique´e a` l’e´chantillon.
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Fig. 3 – Mode`le complet pour de´crire le comportement du microlevier du SMM [2].
Au final la condition de re´sonnance peut s’e´crire :
F(∆F, p0, p1, p2, p23Z, p4, p5, X) = 0 (2)
ou` les pi sont des parame`tres de mode´lisation de´pendants de la ge´ome´trie et des diffe´rentes masses et
raideurs et X = KNKC , Z =
1−νS
2−νS sont des parame`tres constitutifs.
Le proble`me avec cette e´quation est la partie p23Z. Pour connaitre Z donc νS , il faut avoir la va-




) ne peut en
re´alite´ pas eˆtre e´value´e de fac¸on suffisamment pre´cise pour obtenir une valeur de νS .
Fig. 4 – Longueurs caracte´ristiques de la pointe (G est son centre de gravite´).
A cause de cela, il n’est pas possible de de´coupler les constantes e´lastiques du mate´riau teste´, c’est
pourquoi un syste`me d’imagerie interfe´rome´trique a e´te´ de´veloppe´ afin de mesurer la rotation de
la surface autour de la pointe et ainsi apporter des informations supple´mentaires pour re´soudre ce
proble`me.
3 Mesure de champ
Cette partie concerne le syste`me d’imagerie interfe´rome´trique a` lumie`re polarise´e permettant la mesure
de champ de rotation. Ce syste`me inte´gre´ au SMM doit permettre de mesurer le champ de rotation
dans la zone de´forme´e par la pointe vibrante et ainsi apporter des informations supple´mentaires pour
re´soudre le proble`me pre´ce´demment e´voque´.
3.1 Principe du syste`me d’imagerie
Le principe de ce montage re´side dans l’utilisation d’un prisme « maison ». Ce dernier est un prisme
bire´fringent dans lequel on a fige´ un gradient uniaxial de contrainte. Il est fabrique´ a` partir d’une
re´sine e´poxy bire´fringente.
La proprie´te´ de bire´fringence permet au prisme de se´parer un rayon polarise´ qui lui arrive en deux
rayons : l’un polarise´ dans une direction paralle`le a` l’axe d’anisotropie du prisme (y) et appele´ rayon
extraordinaire (ou TM (transverse magne´tique)), l’autre est polarise´ dans une direction perpendiculaire
a` l’axe d’anisotropie (z) et appele´ rayon ordinaire (ou TE (transverse e´lectrique)).
Le gradient uniaxial de contrainte sert a` engendrer un gradient d’indice de re´fraction dans le milieu
pour la polarisation paralle`le a` la direction du gradient (TE). Les contraintes dans le prisme sont
conside´re´es comme nulles sauf σzz. Cette dernie`re de´pend de y (σzz = σzz(y)) et forme un gradient
de contrainte suivant cet axe. Ainsi, seul le rayon ordinaire (TE) est affecte´ par le gradient d’indice
(cTE ∼ 0, 1m−1).
{
cTE lie´ a` σzz 6= 0 ⇒ cTE 6= 0 ⇒ nTE = n∗ + cTE(y − y∗) avec cTE = ∂nTE∂y > 0
cTM lie´ a` σyy = 0 et a` σxy = 0 ⇒ cTM = 0 ⇒ nTM = n∗
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(a) Sche´ma de fabrication du prisme (b) Photographie du





Fig. 5 – Sche´ma et photographie du prisme ’maison’.
Le gradient d’indice de re´fraction ne portant que sur le rayon TE, le rayon TM verra toujours le meˆme
indice lors de la traverse´e du prisme, quelque soit son point d’entre´e. Il suivra donc toujours une ligne
droite et parcourra la meˆme distance dans le prisme a` l’aller et au retour. Il sert donc de rayon de
re´fe´rence.
Le rayon TE va, lui, voir un indice variable au cours de la traverse´e et dont la valeur initiale va
de´pendre du point d’entre´e. Le point par lequel le rayon TE va entrer dans le prisme au retour de´pend
du point par lequel il est entre´ a` l’aller mais surtout de l’inclinaison de l’e´chantillon sur lequel il se
re´fle´chit (voir e´quation (3)). Ainsi, la distance parcourue dans le prisme par le rayon TE de´pend-elle
de l’angle d’inclinaison de la surface.
Les 2 rayons ne parcourent pas le meˆme chemin optique, ils sont de´phase´s et leur de´phasage est







































(b) Sche´ma du chemin suivi par les
rayons
Fig. 6 – Sche´ma du chemin suivi par un rayon dans le prisme et dans l’ensemble prisme-lentille-
e´chantillon
Le point ou` se rejoignent les rayons au retour est lie´ a` l’inclinaison de la surface (et au point de
se´paration) par l’e´quation :
Y ′PAS =
−YPAS + fo tan 2γ
1 + YPASfo tan 2γ
(3)
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≈ 3.10−4rad 1rad (4)
La diffe´rence entre les angles de sorties des rayon TE et TM vaut :
θSTE − θSTM ≈ ce+ . . . ∼ 10−4rad (5)









γ + θe + . . .) (6)
La phase du faisceau est donc bien lie´e a` γ mais aussi a` ∆ (translation du prisme selon Y) et a` θe.
Elle est de plus lie´e a` l’ouverture nume´rique de l’objectif qui fixe l’intervalle des Ye pre´ce´dents dans le
faisceau.
Enfin l’intensite´ lumineuse doit suivre l’e´quation :
I = I0 +A cos(∆φ(∆, γ, θe)) (7)
Fig. 7 – Sche´ma du syste`me d’imagerie.
3.2 Exemples
Le 1er exemple pre´sente´ est le suivi du flux re´cupe´re´ par la came´ra en un pixel donne´ lorsqu’on incline
γ (Fig. 8). La figure montre que l’intensite´ lumineuse en un pixel suit bien l’e´quation (7).
On obtient dans cette configuration (fo = 20mm, NA = 0,45, cTE = 0.139m−1), une sensibilite´ suivant
γ : ∆φγ ≈ −158rad.rad−1.
De plus, la reproductibilite´ de la mesure de phase (sans accumulation) obtenue est de 10 mrad.
Enfin, la figure 9 pre´sente une carte de phase, obtenue en faisant 4 images en modifiant ∆ a` chaque fois
(4-step phase method), montrant une pointe en tungste`ne (diame`tre en bout : 10 µm) qui appuie sur
un e´chantillon compose´ de 20 µm de SU8 recouvert de 7 nm d’or, le tout sur un substrat en silicium.
On observe que la phase e´volue line´airement (a` cause de sa de´pendence a` θe) sauf au voisinage du bout
de la pointe ou`, l’e´chantillon e´tant de´forme´, l’angle est modifie´ et donc la phase e´volue rapidement.
L’angle au voisinage de la pointe e´volue rapidement (γ(r) ∼ 1r2 ) car on se trouve dans un cas proche du
proble`me de Boussinesq [4] : un chargement ponctuel sur un massif semi-infini. Dans ce cas Boussinesq
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Fig. 8 – Flux mesure´ en fonction de γ (pour fo = 20mm, NA = 0,45 et cTE = 0.139m−1)
ou` : P est la valeur de la charge ponctuelle, r la distance entre la direction d’application de la charge
et le point conside´re´ et E et ν les constantes e´lastiques du mate´riau.
Ainsi, d’apre`s les informations tire´es de la figure, l’angle γ e´volue en 1Y 2 (le syste`me ne permettant de
le mesurer que dans la direction Y) au voisinage de la pointe.
Fig. 9 – Carte de phase d’un e´chantillon de SU8 avec une pointe en appui (pour fo = 10mm, NA =
0,46 et cTE = 0.197m−1).
4 Conclusions
Les exemples, issus de l’utilisation du syste`me d’imagerie interfe´rome´trique a` lumie`re polarise´e avec
son prisme ’maison’ montrent qu’il est possible de mesurer le champ de rotation d’un phe´nome`ne tre`s
localise´ comme c’est le cas au voisinage de la pointe. Les informations ainsi re´cupe´re´es pourront tout
a` fait s’ajouter a` celles obtenues avec le SMM et permettront de de´coupler les constantes e´lastiques
du mate´riaux teste´.
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